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CAIET DE SARCINI

Furnizare de materiale sanitare si consumabile medicale
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Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cérora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant propunerea tehnicé.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupé caz si fard a se
limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanti, siguranta
in exploatare, dimensiuni, precum gi sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si
metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde
relevante sau altele asemenca.

Caracteristicile tehnice si functionale prezentate mai jos pentru produsele ce fac obiectul achizitiei sunt
obligatorii si minimale, ele putind fi ofertate la un nivel superior (cu evidentierea punctuald a tuturor
acestor abateri). In cazul in care nu pot fi indeplinite toate cerintele minime impuse, oferta va fi
declaratd neconforma. Ofertele alternative nu sunt permise.

Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii
avand obligatia de a proba conformitatea ofertei tehnice cu cerintele caietului de sarcini prin prezentarea
detaliati a corespondentei dintre cerintele autoritdgii contractante si oferta tehnica.

Astfel, propunerea tehnicd va fi intocmitd in conformitate cu documentul ,, Formulare”, va fi
numerotatd, in intregime, pe fiecare pagini in parte. indeplinirea fiecirei cerinte din caietul de sarcini va
fi probata de catre ofertant prin completarea in sectiunea corespunzitoare precum si prin prezentarea de
documente relevante in sustinerea cerintei. In cazul in care insusi ofertantul nu poate ardta, prin
specificarea paginii si indicativului de cerintéd/paragraf din propria sa propunere tehnicé cé indeplineste o
anumita cerinfa tehnicd, inseamna cd cerinta tehnicé este apriori neindeplinita.

Orice oferta care nu este intocmita in forma solicitata va fi declaratd neconforma.

In cadrul acestei proceduri, INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE “C.I. PARHON”
indeplineste rolul de Autoritate contractantd, respectiv Autoritatea contractanta in cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini §i nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind
mentionatd n toate capitolele unde se considerd de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice referire in cuprinsul prezentului caiet de sarcini prin care se indicd o anumitd origine, sursi,
productie, un procedeu special, o marcéd de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de
fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurintd a tipului de produs si NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor
fi considerate ca avand mentiunea ,,sau echivalent” in sensul prevederilor art.156, alin. (3) din Legea nr.
98/2016.

Ofertantul va prezenta, pentru fiecare produs, fisa tehnicd a produsului (din materialul si cu gramajul
ofertate acolo unde este cazul) emisd de cétre producétor, in forma sa originali si in traducere autorizata
in limba romana. Nu se acceptd fise tehnice realizate de citre ofertant, decat in cazul in care acesta este
si producétorul.
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Ofertantul trebuie s dovedeascd indeplinirea standardului ISO 9001:2015.

Produsele vor fi insotite de certificat de garantie, instructiuni de utilizare si depozitare.

Ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere referitoare la completitudinea, realitatea si corectitudinea
documentelor prezentate si la faptul ca toate informatiile si documentele depuse in cadrul ofertei sale sunt
conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la fiecare produs ofertat, conform conditiilor
impuse de actele normative incidente avand cunostinta de prevederile art 326 "Falsul in declaratii" din Codul
penal referitor la: (1) “Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in
art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea
acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Pentru produsele ofertate ofertantul trebuie s depund, dupa caz:

1. in cazul in care producatorul este dintr-o tara membra UE: declaratia de conformitate a producatorului
(in original si traducere autorizata in limba romana), care va face referire la incadrarea ca si echipament individual
de protectie a produsului ofertat — acolo unde este cazul, incluzand standardul de testare corespunzator,

si

2. suplimentar, in cazul in care producatorul NU este dintr-o tara membra UE: Certificatul CE
original/real/autentic - scanat cu semnatura electronica (asa cum a fost acesta emis de organismul de notificare,
cu anexele aferente, in care sa figureze pentru ce produse a primit certificarea) si traducerea autorizata in limba
romana, atat a certificatului CE cat si a Anexelor; se vor analiza cu minutiozitate aceste certificate iar ofertantii
vor trebui sa faca dovada ca Certificatele CE prezentate in cadrul Ofertei tehnice sunt eliberate de “organismele
notificate” , asa cum sunt ele definite de catre MDD/MDR si prezente pe site-ul Comisiei Europene:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main

Pentru produsele incadrate ca dispozitive medicale de clasa I, in conformitate cu cerintele DIRECTIVEI
93/42/CEE (MDD) sau a REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 (MDR) (in functie de data introducerii
pe piata a acestora relationata la data intrarii in vigoare a MDR) ofertantul trebuie se depuna, dupa caz:

1. in cazul in care producatorul dispozitivului medical este dintr-o tara membra UE: declaratia de conformitate a
producatorului (in original si traducere autorizata in limba romana), care va face referire la incadrarea ca si
dispozitiv medical de clasa I a produsului ofertat, incluzand standardul de testare corespunzator,

si

2. suplimentar, in cazul in care producatorul NU este dintr-o tara membra UE: Certificatul CE
original/real/autentic - scanat cu semnatura electronica (asa cum a fost acesta emis de organismul de notificare,
cu anexele aferente, in care sa figureze pentru ce produse a primit certificarea) si traducerea autorizata in limba
romana, atat a certificatului CE cat si a Anexelor; se vor analiza cu minutiozitate aceste certificate iar ofertantii
vor trebui sa faca dovada ca Certificatele CE prezentate in cadrul Ofertei tehnice sunt eliberate de “organismele
notificate” , asa cum sunt ele definite de catre MDD/MDR si prezente pe site-ul Comisiei Europene:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main

Pentru produsele incadrate ca dispozitive medicale de clasa Il vor avea pe ambalajul individual si
colectiv: denumirea produsului in limba roména, dimensiunea, de unicé folosintd, cod produs, nr. lot,
data fabricirii, sterlizare EO, data sterilizirii, data expirdrii (termen valabilitate minim 2 ani de la data
livrarii), denumirea producatorului si adresa, marcaj CE, cod de bare.

In conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016, operatorii economici vor depune o
declaratie din care si reiasa faptul ci, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din
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domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilita prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationald,prin acorduri colective sau prin tratatele,conventiile si acordurile
international n aceste domenii si cd va respecta aceste cerinfe pe parcursul executérii contractului de
achizitie publica.Potrivit art.55,alin.(2) din Legea 98/2016,subcontractantii propusi trebuie sd respecte
aceleasi obligatii ca si ofertantii,in domeniul mediului,social si al relatiilor de munca. In acest sens,
informatii  detaliate pot fi obtinute de la: MMIS (hitp://www.mmuncii.ro) si MM
(http://www.mmediu.ro).

Contextul realizirii acestei achizitii de produse
Informatii despre Autoritatea contractanta

Institutul National de Endocrinologie ,,C. 1. Parhon” este o institutie de interes public national, cu personalitate
juridicd, in administrarea si subordinea Ministerului Sanétatii, fiind singurul institut cu monospecialitate n
endocrinologie din tara.

In cadrul Institutului se ofera servicii de sdnitate specific pacientilor endocrini, se promoveza dezvoltarca
cercetdrii stiintifice de profil si se asigura formarea de specialisti in endocrinologie, domeniu recunoscut printr-o
bogati traditie si printr-un personal universitar de Tnaltd inuta.

Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Institutul National de Endocrinologie ,,C. 1. Parhon” este singura unitate sanitara cu monospecialitate in
endocrinologie, care deserveste populatia de pe intreg teritoriul tarii.

Acest statut nu permite refuzul sau amanarea pacientilor care solicita asistenta medicala, din cauza lipsei
materialelor sanitare necesare pentru asigurarea continuitatii asigurarii activitatii medicale, prin diagnosticul de
laborator si realizarea activitatilor curente.

Astfel, in contextul celor mai sus mentionate, cu scopul achizitionarii materialelor necesare pentru dotarea
sectiilor medicale in scopul asigurarii unui act medical de calitate, autoritatea contractanta a organizat prezenta
procedura de atribuire.

Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea contractanti

Produsele care fac obiectul prezentei proceduri fac parte din categoria produselor fara de care autoritatea
contractanta nu isi poate desfasura activitatea pentru care a fost autorizata si anume asigurarea asistentei medicale,
acestea urmand a fi repartizate fie sectiilor, motiv pentru care prin achizitionarea acestora se urmareste pastrarea
unui nivel calitativ ridicat al serviciilor medicale si desfasurarea activitatii in conditii optime si de siguranta atat
pentru personal cat si pentru pacient.

Cadrul general al sectorului in care Autoritatea/entitatea contractanti isi destisoara
activitatea
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Autoritatea contractanta face parte din reteaua formata din unitatile sanitare aflate in subordinea Ministerului
Sanatatii si este finantata din venituri proprii, functionand pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii
provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe bazi de contract, precum si din
alte surse, conform legii.

Principala sursa de finantare are la baza contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu casa de
asigurdri de sandtate.

Finantarea acordarii asistentei medicale publice de urgenta se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sénatatii Publice precum si din alte surse prevazute prin lege, inclusiv donatii si sponsoriziri

Autoritatea contractanta primeste, n completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi
utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, dupd cum urmeaza:

5

S

desfédsurarea activitétilor cuprinse in programele nationale de sénatate;

dotarea cu echipamente medicale, in conditiile legii;

modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente, precum si efectuarea de
reparatii capitale;

activitdti didactice si de cercetare;

alte cheltuieli curente si de capital.

%

S

%

S

\/
.0

-,

\/
0.0

Consiliul local participi la finantarea unor cheltuieli de intretinere, gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si
modernizare a autoritatii contractante, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceastd destinatie in bugetele
locale.

Autoritatea contractanta mai poate realiza venituri suplimentare din:

% donatii si sponsorizari;

% asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutici;

% inchirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparaturd medicald cétre alti furnizori de
servicii medicale, in conditiile legii;

% contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu casele de asigurdri private sau
agenti economici;

% editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;

% servicii medicale, hoteliere sau de alta naturd, furnizate la cererea unor terti;

* servicii de asistentd medicala la domiciliu, furnizate la cererea pacientilor;

% contracte de cercetare si alte surse;

+« alte surse, conform legii.

Activitatea autoritatii contractante se supune prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
cu modificarile si completarile ulterioare.

Factori interesati si rolul acestora, daca este cazul

Pe parcursul derularii contractului, urmatorii factori sunt considerati a fi interesati in implementarea acestuia:

Autoritatea contractanta avand rol de prestator de servicii medicale si beneficiarul produselor ce urmeaza
a fi achizitionate;

Casa de Asigurari de Sanatate avand rolul de a asigura si finanta serviciile medicale si implicit a aloca
fondurile necesare achizitionarii produselor ce fac obiectul procedurii de atribuire;
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Ministerul Sanatatii cu rol de coordonare al asistentei de sanatate publica si finantator, dupa caz;

Asteptarile tuturor factorilor interesati mai sus mentionati se limiteaza la respectarea nivelului calitativ solicitat
prin caietul de sarcini si a termenelor de livrare a produselor cu scopul asigurarii serviciilor de asistenta medicala.

Pe perioada derularii contractului factorii interesati care intrd in relatie directd cu Contractantul sunt urmatorii:

= Biroul Achizitii Publice al carui rol este de intocmire si transmitere catre furnizor a contractului de
furnizare;

= Comisia de receptie al carei rol este de preluarea produselor si verificarea cantitativa si calitativa, precum
si verificarea modului de indeplinire a obligatiilor contractuale din punct de vedere al respectarii
termenelor de livrare;

Descrierea produselor solicitate

Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii/entititii contractante

Produsele ce fac obiectul prezentei proceduri fac parte din categoria produselor ce stau la baza investigatiilor
necesare stabilirii diagnosticelor si desfasurarii in bune conditii a actului medical.

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini contribuie alaturi de alte produse
care nu fac obiectul contractului de achizitie publica este asigurarea asistentei medicale.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor sunt urmatoarele:
= Efectuarea investigatiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului;

= Realizarea interventiilor chirurgicale, dupa caz;

Produsele solicitate

Produsele solicitate si serviciile / operatiunile accesorii incluse precum si durata minima de garantie / termenul
minim de valabilitate sunt prezentate mai jos pentru fiecare produs in parte,

Nu sunt acceptate oferte alternative.
Termenul de livrare este de maxim 5 de zile pentru toate loturile de la emiterea comenzii.

Locul de livrare pentru toate produsele solicitate este sediul Institutului National de Endocrinologie ,,C. 1. Parhon”
din Bucuresti, sector 1, b-dul Aviatorilor nr. 34-38.

Ofertantul are obligatia de a inlocui pe propria cheltuiala produsele care nu corespund.
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NR Cantitat
LO DENUMIRE PRODUS SPECIFICATII e
T
1 ACE MEDICALE si SERINGI DIN 3 COMPONENTE
Seringi 5 ml cu ac 2000
Seringi 10 ml cu ac 2000
Seringi 20 ml cu ac 1000
TOTAL
2 SET RECOLTARE - ACE SI ACCESORII CU SISTEM DE PROTECTIE, SERINGI DE RECOLTARE
_Ace recoltare sange, cu holder tronconic steril G21 10000
Integrat
Set tip fluturas pentru recoltare sdnge in sistem
inchis cu holder tronconic steril integrat — diverse G21, G22,
dimensiuni
G21 Verde 1000
G22 Negru 1000
Seringd recoltare sdnge pentru hemograme, sistem
S . 6000
dual (seringd cu piston-tub vacuumat)
Seringi recoltare sdnge pentru biochimie cu gel,
: o . 15000
sistem dual (seringd cu piston—tub vacuumat)
Seringd recoltare sdnge pentru teste de coagulare,
. C . 1000
sistem dual (seringd cu piston—tub vacuumat)
Seringi recoltare singe pentru VSH, sistem dual 3000
(seringd cu piston—tub vacuumat)
Seringi recoltare singe pentru glicemie, sistem
. . 500
dual (seringd cu piston—tub vacuumat)
TOTAL
3 CATETERE VENOASE PERIFERICE (BRANULE), centrale MANDRENE, transfuzoare, perfuzoare
Trusa de perfuzie cu ac de plastic 5000
Robinet cu 3 cai 50
TOTAL
4 | Recipiente recoltare urini/fluide pentru investigatii biologice
Recoltor urina steril 100-125 ml 1000
Recoltor urind pe 24 ore 2000-3000 ml 500
TOTAL
5 DISPOZITIVE SUPORT RESPIRATOR
Set oxigen (canule nazale) adulii 1000
Sonde endotraheale cu balonas nr.5 20
Sonde endotraheale cu balonas nr.6 50
Sonde endotraheale cu balonas nr.6,5 300 |
Sonde endotraheale cu balonag nr.7 100
Sonde endotraheale cu balonas nr.7,5 20
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Sonde endotraheale fard balonas nr.5,5 400
Mandren IOT 0
Pipe Guedel nr.3/8, verde 300
Pipe Guedel nr.4/9,galben 200
Pipe Guedel nr.5/10,rosie 70
Sisten'} d.e fixare a sondei [OT format din 2 clipsuri 100
cu scai si curea Velcro
TOTAL
6 Masci faciald anestezie
marime 3 150
marime 4 300
marime 5 70
TOTAL |
7 Consumabile aparat anestezie - -
Flitre antibacteriene si antivirale apparat anestezie 400
Sensor oxigen - 4
e soncotate 1 sonda de spiratie 25 buc/se 20
Calce sodata - o 10
Capcana de apa 1
Sensor de flux 1
Supapa de sens 1
TOTAL
SONDE PROTECTIE TUB DIGESTIV SI URINARE
Sonda aspiratie orofaringiana ‘ CH 14 400
9 MATERIALE STERILIZARE
Rola plata de sterilizare 150mmx200m 4
Rola platé de sterilizare 300mmx200m 0
Teste microbiologice pentru autoclave fiole buc 100
Slt:sp;usri integratoare pentru sterilizare cu aburi cutie 250 buc 20
Rola cu pliu pt sterilizare 420x90mmx100 m 1
Hartie combinata pt. sterilizare(250 coli/cutie) 100x 100 cm 3
Teste Bowie Dick tip card 30
Banda adeziva fara indicator pt sterilizare cu abur 19mmx50m 30
Banda adeziva cu indicator 19mmx50m 10
TOTAL — o
10 MATERIALE DIN TIFON
Tifon metro liniar ‘ latime min 90 ¢cm l 3000 _I‘
11 | VATA
Vata | 100% bumbac | 200 |
12 | PLASTURI SI HEMOSTATICE ABSORBANTE
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Steristrip sau echivalent/ 3 buc /plic ‘ 6,4mm x 76 mm Plic x 3 buc 2000
Plasture hipoalergen steril pentru plagi 8x 15 cm 2300
20x 10 cm 3000
Pansament hemostatic absorbabil standard 7-7,5 x5 cm Cutie x 15 buc 180
Si.stem'de ﬁxa're a sondelor IQT format din 2 100
clipsuri cu scai si o curea de tip velcro
TOTAL
13 | Lame bisturiu si AGRAFE CHIRURGICALE
AGRAFE CHIRURGICALE AG 18 4000
Lame bisturiu nr Nr 11 1500
TOTAL
14 | MANUSI NESTERILE
Manusi examinare cu talc marimea M 2000
Manusi examinare fara talc maﬁmea XS 3000 —
Manusi examinare fara talc marimea S 5000
Manusi examinare fara talc marimea M 25000
I\Xanusi examinare fara talc marimea L 7000
Manusi examinare fara talc marimea XL 5000
Manusi examinare nitril marimea S 5000
Manusi examinare nitri) marimea M 40000
Manusi examinare nitril marimea L 3000
TOTAL
15 | MANUSI STERILE
Manusi chirurgicale sterile cauciuc prepudrate 6,5 1000
7,5 600
8 100
TOTAL
16 | ALCOOL SANITAR st 0,5 litri 200
17 | Alcool etilic 90% St1] 30
18 | MATERIALE DE PROTECTIE PACIENTI
Lenjerie de pat UF 3000
Papuci hotel albi 3000
Pijamale de UF B S, M, L, XL, 2XL 3000
TOTAL
19 | Materiale generale de protectie personal medical -
Botosi de unica folosinta . 15000
Halat protectie unica folosinta 40g 7000
Set campuri chirurgie 250
Masci facial de uz medical cu 3 pliuri 20000
TOTAL
20 | Materiale de protectie personal medical contra riscului infectios
Masca FFP2 fara valva [ 3500 |
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21 | CONSUMABILE EKG SI ECOGRAFE
Hartie VIDEO printer UPP 110HG 75
Electrozi ECG UF 30 buc/punga 1000
TOTAL
2 SISTEM DE DRENAJ PLAGA 300
TIROIDECTOMII
23 | LAME DE MICROSCOP
Lame de microscop de tip SuperFrost 76X24-26X1 mm 50 buc 250
24 | VARFURI PIPETA COMPATIBILE CU PIPETELE CAPP
Varfuri cu filtru
Varfuripipeta 10ul cu 5
filtru, 10x96 buc
Varfuripipeta 20 ul cu 5
filtru, 10x96 buc
Varfuripipeta 100ul cu 5
filtru, 10x96 buc
Varfuripipeta 200ul cu 5
filtru, 10x96 buc
Varfuripipeta 1000 ul cu 20
filtru, 8x96 buc
Varfuri fara filtru volum 200pL 10000
TOTAL
25 | Seringi de volume diferite pentru Multipeta tip Eppendorf
Seringi pentru Multipeta tip Eppendorf
0.5 mL 100 buc
B 2.5 mL 100 buc 2
5 mL 100 buc 4
TOTAL
26 | EPRUBETE PLASTIC 3 ML CU DOP 10000
27 | Tuburide microcentri}u_ga _
;ﬁ:gﬁ:;ﬁ?& ia_zzt, inchidere de tip Safe lock, volum 1.5 mL 2000
};:Zg;\;:x_csz;/)g(&i?z:t, inchidere de tip Safe lock, volum 2 mL 2000
TOTAL
28 Eprubete cu fund conic tip Falcon, de
polipropilena
15 mL 1000
50 mL 500
TOTAL
29 Tuburi PCR 0,2 mL c; capac optic, fara DNA-
se, RNA-se
EuNb:f; :CR 0,2 mL cu capac optic, fara DNA-se, 1000 buc 1000
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30 REZERVOR REACTIVI1 PIPETA

MULTICANAL, STERIL, 25 ML

Rezervor reactivi pipeta multicanal, steril, 25 m! 100 buc 100 |
31 | PIPETE PASTEUR o

Pipete Pasteur 1 ml 100 buc 500

Pipete Pasteur 3 ml 100 buc 1000

TOTAL

SISTEM DE RECOLTARE EXUDAT
32 | NAZOFARINGIAN SI OROFARINGIAN CU
MEDIU DE TRANSPORT VIRAL

Sistem de recoltare exudat nazofaringian si
orofaringian cu mediu de transport viral

6000

Placi echivalente Eppendorf Twin tec. PCR
33 Skirted, 96 godeuri, compatibile cu robotul de
pipetare Eppendorf

Placi echivalente Eppendorf Twin tec. PCR
Skirted, 96 godeuri, compatibile cu robotul de 25 buc/ cutie i
pipetare Eppendorf

34 | Pungi recoltare urina/fluide cu pad absorbant

Pungi recoltare igienica plosca o 20 pungi/cutie 1000
Pungi recoltare voma 20 pungi/cutie 300
Pungi recoltare urina pentru barbati 20 pungi/cutie 300
TOTAL )
35 | Pungi colectare urina pentru sonda urinara
Punfgi colectare urina pentru sonda urinara 10/punga 100 |
36 | Bureti Betadina 200

LOT 1 - ACE MEDICALE S| SERINGI! DIN 3 COMPONENTE

I. DENUMIRE:ACE MEDICALE Si SERINGI DIN 3 COMPONENTE - dispozitive medicale clasificate sterile, clasa
a ll-a, conform cu directiva 93/42/EEC

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

SERINGI din 3 componente

Seringi sterile, netoxice, apirogene, din 3 componente (piston, corp, garnitura din cauciuc natural de uz medical), sa
nu contina DEHP, latex sau PVC, cu garnitura pe piston, si cu ac detagabil de marimea ceruta, de uz medical, corp
transparent gradatie exacta si bine delimitata la ml, marcaj ce nu se gterge in timpul manevrarii seringii; garnitura
de etansare a pistonului nu permite refularea solutiei in timpul administrarii, rezistenta la presiune, alunecare
uniform3 a pistonului seringii, amboul seringii de tip Luer, centrat / eccentric in functie de model.Pistonul gliseaza
usor dar fest in interiorul corpului seringii, §i nu iese din cilindrul seringii la o asplratle maxima in timpul utilizarii
normale.

Ambalate individual in blistere fara PVC de tip "Peel - open" care permit deschiderea fard a afecta sterilitatea, ambalaj
secundar si de transport. Acul de seringa va fi astfel dispus in ambalajul individual (seringa+ac) incat sa permita
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accesarea lui fara a-l desteriliza (nu va fi introdus in corpul seringii). Pe ambalajul individual si colectiv: denumirea
produsului in limba romana, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricarii, de unica folosinta, sterlizare EO, data
sterilizarii, data expirarii {termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii), denumirea producatorului si adresa,
marcaj CE. Sa aiba inscris pe ambalaj cod de bare.Certificat ISO de calitate

Seringa 5ml cu ac - seringa de unica folosinta, din doua parti, cu ac con luer —slip centric sau eccentric, gradatie 0.2
ml, extensie de scala panala 6 ml;

Seringa 10ml cu ac - Seringa cu ac 10ml: seringa de unica folosinta, din doua parti, cu ac cu luer -slip eccentric
gradatie 0.5 ml, extensie de scala pana fa 12 mi;

Seringa 20ml cu ac - Seringa cu ac 20ml: seringa de unica folosinta,din doua parti cu ac cu luer —slip eccentric,
gradatie 1 ml, extensie de scala panala 24 mi

LOT 2 — SET DE RECOLTARE - ACE S| ACCESORII CU SISTEM DE PROTECTIE, SERINGILE DE
RECOLTARE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Ace recoltare sange, cu holder tronconic steril integrat — sistemul ac-holder va fi ambalat individual; diametrul
interior al holderului minim 17 mm; dimensiune ac 21G; compatibil cu seringile de recoltare; holderul sa fie
compatibil si cu celelelte recoltoare de sénge previdate existente pe piata si s& prezinte sistem de fixare de tip
"safety catch”;

Set tip fluturas pentru recoltare sange in sistem inchis cu holder tronconic steril integrat; lungime tub 12 cm+10%,;
aripioarele flexibile (fluturasii), sunt colorati pe dimensiuni in conformitate cu codul international al culorilor ISO 6009
(verde G21 - dimensiuni 0,80x19 mm, negru/gri G22 - dimensiuni 0,70X19 mm, albastru; ac confectionat din otel
inox; dispozitiv steril, nonpirogen, sterilizat prin etilen-oxid (EO); tubulatura din plastic nontoxic; ambalaj secundar -
100 bucati; compatibil cu seringile de recoltare; holderul sa fie compatibil si cu celelelte recoltoare de sénge
previdate existente pe piata si sa prezinte sistem de fixare de tip "safety catch”;

Seringa recoltare sange pentru hemograme, sistem dual (seringa cu piston-tub vacuumat)din plastic incasabil, cu
anticoagulant EDTA tripostatic, tub etichetat; volum 3,5 ml (dimensiuni 13x72 mm); cu capac prevazut cu membrana
de cauciuc moale, cu grosimea membranei de maxim 1 mm si diametrul membranei de minim 8 mm; compatibila cu
set tip "fluturas” pentru recoltare sange in sistem inchis, cu holder tronconic steril integrat, adaptor con luer pentru
recoltari multiple de sange

Seringa recolatere sange pentru biochimie cu gel, sistem dual (seringa cu piston—tub vacuumat)din plastic incasabil,
cu inductor de coagulare tip GEL si agent de separare tip perle, tub etichetat; volum 7,5 ml (dimensiuni 15x92 mm);
cu capac prevazut cu membrana de cauciuc moale, cu grosimea membranei de maxim 1 mm si diametrul membranei
de minim 8 mm; compatibila cu set tip "fluturas” pentru recoltare sénge in sistem inchis, cu holder tronconic steril
integrat, adaptor con luer pentru recoltari multiple de sange

Seringa recolatere sange pentru teste de coagulare, sistem dual (seringa cu piston-tub vacuumat) din plastic
incasabil, cu anticoagulant citrat de sodiu, tub etichetat; volum 4 ml (dimensiuni 13x72 mm); cu capac prevazut cu
membrana de cauciuc moale, cu grosimea membranei de maxim 1 mm si diametrul membranei de minim 8 mm;
compatibila cu set tip "fluturas” pentru recoltare sange in sistem inchis, cu holder tronconic steril integrat, adaptor
con luer pentru recoltari multiple de sange

Seringa recolatere sange pentru VSH, sistem dual (seringa cu piston~tub vacuumat) din plastic incasabil, cu
anticoagulant citrat de sodiu 3,8%, tub etichetat, prevazut cu perla pentur agitare; volum 2,8 ml (dimensiuni 8,4x130
mm); cu capac prevazut cu membrana de cauciuc moale, cu grosimea membranei de maxim 1 mm si diametrul
membranei de minim 8 mm; compatibild cu set tip “fluturas” pentru recoltare sange in sistem inchis, cu holder
tronconic steril integrat, adaptor con luer pentru recoltari multiple de sdnge

Seringa recolatere sange pentru glicemie, sistem dual (seringa cu piston—tub vacuumat) din plastic incasabil, cu
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anticoagulant fluorura de sodiu, tub etichetat; volum 3,5 ml (dimensiuni 13x72 mm); cu capac prevazut cu membrana
de cauciuc

moale, cu grosimea membranei de maxim 1 mm si diametrul membranei de minim 8 mm; compatibila cu set tip
"fluturasg” pentru

recoltare sange in sistem inchis, cu holder tronconic steril integrat, adaptor con luer pentru recoltari multiple de
sénge

Toate produsele solicitate vor fi ambalate individual in blistere fara PVC de tip "Peel - open" care permite
deschiderea fira a afecta sterilitatea, ambalaj de secundar si de transport. Pe ambalajul individual si colectiv:
denumirea produsului in limba roméana, dimensiunea, cod produs, cod de bare, nr lot, data fabricarii, de unica
folosinta, sterlizare EO, data sterilizérii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii), denumirea
producatorului si adresa, marcaj CE.

LOT 3 - CATETERE VENOASE PERIFERICE (BRANULE), CENTRALE MANDRENE, TRANSFUZOARE,
PERFUZOARE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Trusa de perfuzie cu ac de plastic

Set de perfuzie de unica folosinta, steril, netoxic, apirogen, compus din: spike din otel inoxidabil/ac plastic ascufit
pentru adaptare la solutia perfuzabila (ac de punctie flacon), ac seringa G18, filtru aer, picurator din plastic cu filtru,
tub min 150 cm, dispozitiv de reglare debit ugor de manevrat cu rold (20 pic/ml; 1 pic = 0,05ml), la capétul terminal
perfuzorul trebuie prevazut cu mangon de cauciuc si conector cu prindere luer lock - cu filet bine conturat, care sa nu
permita desprinderea acului sau scurgerea de lichid perfuzat, prevazuta cu capacel de protectie.Ambalaj individual
care permite deschiderea fira a afecta sterilitatea i transparent pentru a putea vizualiza componentele, ambalaj de
transport si de depozitare. Pe ambalajul individual si colectiv: denumirea produsului in limba romana, dimensiunea,
cod produs, nr lot, data fabricarii, sterlizare EO, data sterilizarii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la
data livrarii), denumirea producétorului si adresa, marcaj CE, cod de bare. Certificat ISO de calitate.

ROBINET CU 3 CAl

Rezistent la solicitari mecanice si la subst. medicamentoase aggressive (inclusive lipide), eliminand astfel riscul de
fisurare a robinetului, contaminare si embolismului aerian;rezistent la o pres. de max.4 bari.

Robinetul prezinta:-canale de curgere cu diam. constant,ce asigura o curgere laminara pt. masurarea cu precizie a
presiunii;

-conector cu posibilitate de miscare atat in plan axial,cat si in planul radial-permite astfel o cuplare rapida si sigura la
sistemul de perfuzie fara a modifica pozitia robinetului sau a sistemului de perfuzie; prevazut cu un capacel colorat;
-posibilitatea de fixare pe dispozitivul de fixare hipoalergenic la tegument;

-posibilitatea de oprire a robinetului in pozitie intermediara (<45° fata de calea de curgere);

-sterilizare prin iradiere;
Ambalare si etichetare conform EU-MDD(EU Medical Device Directive) (numele produsului,descriere,cod,valabilitate,mod de sterilizare,dimensiuni,adresa
producator,etc.)

Ambalare 50-100 buc/cutie.

LOT 4 - RECIPIENTE RECOLTARE URINA/FLUIDE PENTRU INVESTIGATII BIOLOGICE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Recoltor steril 100-125 ml ~ recipient din polipropilend, transparent, gradat, 100 - 125 ml, pentru colectarea si
stocarea probelor de urina, steril, cu eticheta pentru inregistrarea datelor pacientului; prevazut cu un capac rosu,
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Ambalaj individual cu marcaj CE, cod produs, cod de bare, nr lot, data fabricarii - data sterilizarii, data expirarii
(termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii).

Recoltor urina pe 24 ore, 2000-3000 ml - Recipient complet pentru colectare probe biologice, PE, gradat (pe recipient)
din fabricatie din minim 50 in 50 ml, cu maner ergonomic, cu capac etans cu filet, capacitate 2000 mI-3000 ml, cu
deschidere larga - diametru minim 80 mm si capac infiletat. Rezistent la dezinfectantii de uz intraspitalicesc.

LOT 5 - DISPOZITIVE SUPORT RESPIRATOR

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Set oxigen (canule nazale) adulti/copii

Dispozitiv din PVC special, medical, non-toxic, non-iritant, transparent — tub flexibil, rezistent, canelat la interior
pentru prevenirea ocluziei, min 200 cm lungime, cu prindere reglabila dupa ureche, cu sistem de ajustare/reglare a
lungimii glisant, sigur, (inelul fixator sa nu alunece, sa asigure un reglaj optim si de durata), cu 2 cai: capatul terminal
bifurcat tip furculitd nazald, atraumatica, finisat fin, usor rotunjit, forma anatomica. Adaptare etanga la sursa de
oxigen: capat cu conector din material flexibil de min 6 mm, ugor evazat (in forma de palnie), pentru montaj facil la
sursa de oxigen. Tubul in sectiune are forma de stea pentru rezistenta la indoire si torsiune. Specificatie pentru
copii/adulti, steril, de unica utilizare. Ambalaj individual, secundar si de transport. Pe ambalajul individual si colectiv
si de transport: denumirea produsului in limba romana, dimensiunea, cod produs, cod de bare, nr lot, data fabricarii,
sterlizare EO, data sterilizarii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii), denumirea
producatorului i adresa, marcaj CE. Certificat ISO de calitate.

Sonde endotraheale cu balonas de unica folosinta.

Material de PVC termosenzitiv, conectorul din polipropilena (15 mm). Linie radioopaca din sulfat de bariu.

Gradarea din ¢cm in cm pentru controlul pozitionarii tubului. Radiopacitatea tubului ajuta la verificarea pozitionarii
tubului pana in varf. Marcajul dublu ajuta la ghidarea intubarii prin laringoscopie asigurand pozitionarea corecta intre
corzile vocale. Cu sau fara ochi Murphy. Material termosenzitiv si rezistent la indoire. Ambalaj individual, steril, cu:
denumirea produsului in limba romana, dimensiunea, cod produs, cod de bare, nr lot, data fabricarii, sterlizare EO,
data sterilizarii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii), denumirea producatorului si adresa,
marcaj CE. Certificat ISO de calitate.

Marimea: 5, 5,5, 6, 6,5; 7; 7,5.

Sonda endotraheala fara balonas de unica folosinta

Material de PVC termosenzitiv pentru cresterea elasticitatii si rezistent la indoire, conectorul din polipropilena (15
mm). Marcaj radioopac pe toata lungimea sondei. Gradarea din ¢m in cm pentru controlul pozitionarii tubului.
Radioopacitatea tubului ajuta la verificarea pozitionarii tubului pana in varf. Marcajul dublu ajuta la ghidarea intubarii
prin laringoscopie asigurand pozitionarea corecta intre corzile vocale. Cu ochi Murphy pe lateral, marcaje pentru
controlul adancimii. Ambalaj individual, steril, cu: denumirea produsului in limba roméana, dimensiunea, cod produs,
cod de bhare, nr lot, data fabricarii, sterlizare EO, data sterilizarii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la
data livrarii), denumirea producatorului gi adresa, marcaj CE. Certificat ISO de calitate.

Marimea NR. 5,5;

Mandren IOT

Mandren pentru facilitarea intubatiei orotraheale in conditii de rutina, in laringoscopie directa orala., confectionat din
aluminiu invelit intr-un strat de PVC pentru o alunecare usoara.

Ambalaj individual, steril, cu denumirea produsului in limba romana, dimensiunea, cod produs, cod de bare, nr lot,
data fabricarii, sterlizare EO, data sterilizarii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii),
denumirea producatorului i adresa, marcaj CE. Certificat ISO de calitate.

Dimensiuni 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 14 Fr.

Pipe Guedel - Dispozitiv medical de unica utilizare confectionat din material plastic de puritate medicala prevazut cu
piesa rezistenta la muscatura (armatura ce reda si culoarea corespunzatoare dimensiunii). Sistem de codare prin
culori - conectorul (15 mm) colorat ajuta la identificarea rapida si usoara a dimensiunii cateterului de aspiratie.
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Fabricate din polietilena fara PVC si phtalati. Numarul pipei marcat pe suprafata acesteia. Ambalaj individual, steril cu
denumirea produsului in limba romana, dimensiunea, cod produs, cod de bare, nr lot, data fabricarii, sterlizare EO,
data sterilizarii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii), denumirea producatorului si adresa,
marcaj CE. Certificat ISO de calitate.

Dimensiune: 3/8 (verde), 4/9 (galben), 510 (rosu)

Marimi 6; 8; 9; 10; 11

Sistem de fixare a sondei IOT format din 2 clipuri cu scai si curea Velcro.

Sistem de fixare a sondelor tip 10T format din 2 clipuri cu scai si o curea tip Velcro, cu adeziv pe centru care fixeaza
sonda de curea . Clipurile sunt din fibra de poliester si au pe fata dorsala adeziv termofuzibil pentru lipirea cu nivel
minim de presiune, iar pe fata externa au bandeleta din nailon pentru prinderea curelei, in sistem arici.

LOT 6 — MASCA FACIALA ANESTEZIE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Masca de unicd folosinta, cu forma anatomica, fard PVC, sa nu fie din silicon, s& nu contina latex, transparenta,
prevazuta cu conector pentru atasarea la sistemul de ventilatie/anestezie; usor si repede de aplicat pacientului, sa pe
suprafata inele anti-alunecare. Marimea se diferentiaza prin culoare; Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului in
limba romana, dimensiunea, cod produs, cod de bare, nr lot, data fabricarii, sterlizare EO, data sterilizarii, data
expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la data livrarii), denumirea producatorului si adresa, marcaj CE (0120).
Certificat ISO de calitate

Marimi solicitate: 3; 4; 5.

LOT 7 - CONSUMABILE APARAT DE ANESTEZIE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Filtre antibacteriene si antivirale:

Sa fie prevazute cu conector pentru prelevare de gaz.; Sa fie realizat dintr-un material transparent pentru a putea
permite vizualizarea si inspectarea pe durata utilizarii; Sa fie prevazut cu conectori standardizati.; Volumul sa fie de
minim 50 ml; Sa se poata utiliza pentru volume curente de minim 300 ml; Durata minima de utilizare sa fie de 24 ore;
Eficienta in retinerea bacteriana si virala de peste 99%; Produsul sa nu contina latex; Sa aibe un termen de
valabilitate de minim 4 ani; Greutatea filtrului sa fie de maxim 50g.
Material—silicon-Autoclavabillreutilizabil;-Lungimea-furtunului-de respiratie-minim-15-metri; Volumul-circuitului-de
ventilare-minim-Hitru-Sa-contina:-piesa-de-legatura-intre tubul-respirator si-balonul-de-ventilatie-piesa-in-“Y"; Sa-se
poata-utiliza-cu-urmatorii-agenti-anestezici-inhalatori:-sevoflurane-si-izofluran;-Rezistenta-la-Inspirel-expir-la-un-flux
de-2 5litri/minut-sa-fie-mai-mica-de-0,1-mbariar-la-un-flux-de-60-itri/-minut-mai-mica-de-2:2-mbar;-Pierderile-la-o
presiune-de-apreximativ-60-mbar-sa-nu-fie-mai-mari-de-50-ml

Sensor oxigen: Intervalul de masurare sa fie intre 0-100 vol. % oxigen; Sa fie utilizabil la o temperatura curpinsa intre
15-40 grade Celsius; Conditii de depozitare ~ pana la o temperature de pana la -20 grade Celsius; Sa fie compatibil cu
aparatele de anestezie existente in dotarea sectiei de ATI; Sa masoare in mod continuu continutul de oxigen din aerul
expirat.

Vase de colectare secretii cu cartus cu gel si furtun de conectare la sonda de aspiratie

Sa fie compatibil cu aparatele de anestezie mentionate. Capacitate de colectare: minim 500 ml. Capacitatea maxima
de colectare pana la protectia la preaplin: minim 700 ml. Durata minima de utilizare 24 de ore. Sa fie prevazut cu
agent de gelifiere. Sa fie prevazut cu sistem inchis si rezistent la scurgeri
Eir-capnograph:-Sa-fie-compatibil-ca-analizorul-de-gaze-al-aparatului-de-anestezie-aflat-in-dotarea-sectie-de-ATl.
Lungime-minima--2-metri-Safie transparent-Sa fie- prevazut la-ambele-capete-cu-Luer-Look
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Calce sodata. Sa fie sub forma de granule cu indicator de culoare. Sa se poata utiliza pentru diferiti agenti anestezici
volatile : sevoflurane, izofluran, etc. Forma granulelor sa asigure o rezistenta respiratorie mica. Durata de utilizare cat
mai lunga. Duritatea minima sa fie 70%. Umiditatea sa fie cuprinsa intre 10% si 20%

Capcana de apa - Sa fie compatibila cu aparatul de anestezie aflat in dotarea sectie de ATI. Sa fie prevazuta cu doua
membrane hidrofobe. Membranele sa fie prevazute cu o porozitate cat mai mica pentru a oferi o protectie optima
pentru sistemul de masurare a gazelor. Sa poata metine o capnograma clara in conditii special Exemplu - flux
scazut. Sa fie realizata dintr-un material transparent

Sensor de flux- Sa fie compatibil cu aparatele de anstezie existente in dotarea sectie ATI. Sa se poata dezinfecta. Sa
se poata steriliza la EtO. Sa se poata autoclave. Sa fie compatibil cu utilizarea unor diverse anestezice volatile:
sevoflurane, izofluran, etc

Supapa de sens - Sa fie compatibila cu aparatele de anstezie existente in dotarea sectie ATI. Sa fie din material
ceramic. Sa se deschida la o presiune mai mare de 2 mbar. Sa fie reutilizabila. Durata de viata sa fie de minim 3 ani

Consumabile compatibile cu aparatul de anestezie din cadrul Institutului, Drager ( Fabius )

LOT 8 — SONDE DE PROTECTIE TUB DIGESTIV SI URINARE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Sonda de aspiratie orofaringiana - Sonda PVC, fara DEHP, flexibil dar rezistent la indoire si torsiune. Suprafata fina
pentru o insertie facila, atraumatica cu varf deschis rotunjit si doi ochi laterali, fara valva. Lungime 50 cm; Conectorul
in codul culorilor. Ambalaj individual, steril, cu: denumirea produsului in limba romana, dimensiunea, cod produs,
cod de bare, nr lot, data fabricarii, sterlizare EQ, data sterilizarii, data expirarii (termen valabilitate minim 2 ani de la
data livrarii), denumirea producatorului i adresa, marcaj CE.

Marimea: CH 14 .

LOT 9 - MATERIALE STERILIZARE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Rola plata de sterilizare 150mm*200m destinata ambalarii instrumentarului medical si a materialelor textile; prezinta o
fata transparent din poliester/polipropilena (PETP/PP) si o parte de hartie rezistenta, cu greutate de 60-70gr/mpatrat,
ce constituie o bariera in calea germenilor. In afara zonei de umplere, rolele trebuie sa prezinte trei tipuri de indicatori
non-toxici pentru sterilizare: abur, EO, formaldehida.

Marginile rolei trebuie sa aiba trei linii de sigiliu pentru o buna siguranta a pachetului. Trebuie sa respecte
standardele din EN ISO 11607 si EN 868-5.

Rola plata de sterilizare 300mm*200m destinata ambalarii instrumentarului medical si a materialelor textile; prezinta o
fata transparent din poliester/polipropilena (PETP/PP) si o parte de hartie rezistenta, cu greutate de 70gr/mpatrat, ce
constituie o bariera in calea germenilor. In afara zonei de umplere, rolele trebuie sa prezinte trei tipuri de indicatori
non-toxici pentru sterilizare: abur, EQ, formaldehida.

Marginile rolei trebuie sa aiba trei linii de sigiliu pentru o buna siguranta a pachetului. Trebuie sa respecte
standardele din EN ISO 11607 si EN 868-5.

Teste microbiologice pentu autoclav fiole

Indicatori biologici destinati validarii sterilizarii cu abur la temperatura de 121-135°C, cicluri de prevacuum. Se
prezinta sub forma de fiole din plastic termorezistent in care agentul biologic, (sporii de G. stearothermophilus), este
conditionat impreuna cu mediul de cultura)(ATCC® 7953 TM). Timp de incubatie -24 de ore

Stripur/indicatori integratoare pentru sterilizare cu aburi

Indicatori integratori pentru sterilizarea la abur ce monitorizeaza toti parametrii critici ai procesului de sterilizare cu
abur: calitatea vaporilor de abur, timp, temperatura.

Cerneala indicatoare a integratorului isi schimba culoarea in cursul procesului de sterilizare dupa 3,5- 7 minute la
135°C si 20 minute la 121°C. Culoarea se schimba complet, distinct si nereversibil.

Integrator chimic 1ISO 11140-1 clasa 5
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Rold cu pliu_pentru sterilizare - 420x90mmx100 m destinata ambalarii instrumentarului medical si a
materialelor textile; prezinta o fata transparent din poliester/polipropilena (PETP/PP) si o parte de hartie
rezistenta, cu greutate de 60-70gr/mpatrat, ce constituie o bariera in calea germenilor. In afara zonei de
umplere, rolele trebuie da prezinte trei tipuri de indicatori non-toxici pentru sterilizare: abur, EO,
formaldehida. Marginile rolei trebuie sa aiba trei linii de sigiliu pentru o buna siguranta a pachetului.
Trebuie sa respecte standardele din EN ISO 11607 si EN 868-5.

Hartie combinata tip crep 1m/1m

Hartie medicala pentru impachetari de calitate, tip Steripaper, in toate procesele de sterilizare.
Dimensiunea stratului 60 gsm, cu nivel ridicat de rezistenta la apa, utilizabila pentru impachetari
interioare sau exterioare pentru instrumente mici si medii; are propietatea de a impiedica patrunderea
agentilor externi, manifestandu-se ca o bariera. Corespunde EN 868-1, 868-2.

Dimensiunea colii de ambalat este 100x100 cm.

Teste BOWIE-DICK tip eard

Test de penetrare a aburului (Test Bowie-Dick) in conformitate cu standardele europene EN285 si
EN867-4. Produsul se prezinta sub forma de card. Ofera o interpretare clara a testului de penetrare a
aburului. Culoarea cernelii indicatoare se schimba complet, distinct si ireversibil din roz in verde.
Stabilitatea cernelii dupa sterilizare: minim 2 ani. Conditii minime de expunere la abur saturat: 134°C,
timp 3.30 min.

Banda adeziva cu indicator pentru sterilizare cu aburi 199mm/50m - Banda indicatoare autoadeziva
pentru sterilizare la autoclav (abur) care poate fi utilizata pentru validarea procesului de sterilizare a
materialelor, la temperatura de 121°C si 134°C. Contine marcaj cu dungi de cerneala indicatoare ce
vireaza din culoarea initiald in culoarea negru la atingerea parametrilor sterilizarii. Banda trebuie sa aiba
o foarte buna aderenta pe orice tip de material.

Banda adeziva fara indicator autoclavabila 19mm/50mBandaautoadeziva neutra, pentru sterilizarea
cu abur. Banda trebuie si aiba o foarte buna aderenta pe orice tip de material. Dimensiuni rola: 19 mm x
50 m.

LOT 10 - MATERIALE DIN TIFON

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Tifon metru liniar

Tifon medicinal 100% bumbac, folosit pentru absortia secretiilor si acoperirea placilor, latime de min, 90 cm. Mod de
ambalare: balot de 50-100 ml, pliat (impachetare tip evantai). Tesatura uniforma, nelucioasa, de culoare alba, fara
pete si defecte de tesatura, fara scame sau puf, cu margini intarite printr-un numar mare de fire in urzeala. Greutatea
este de cel putin 38-40gr/m2. Culoare alba, hidrofilie buna. SCOP TERAPEUTIC: Utilizarea in actul medical
Caracteristice fizico-chimice conform metodei EN 14079: - Numarul de fire / cm2 - 20: In urzeala - 120 +/- 5 In
batatura minim- 100 +/- 4 - Greutate (g/m2) - minim 38-40/m2 - Rezistenta la ruptura (N): In urzeala - >60 In batatura -
>35 Timp de scufundare: mai putin de 5 secunde Aciditate sau alcalinitate: nu se coloreaza in roz Fluorescenta -
Negativ Coloranti extractibili - Negativ Substante solubile in apa (%) - <0.5 Substante solubile in eter (%) - <0.5
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Amide si Dextrin - Negativ Pierdere la uscare (%) - <8 Substante tensoactive (mm) - <2mm pH - 7.0 +/- 1.0 Cenusa
(%) - Max. 0.40 Caracteristici microbiologice conform European Pharmacopea Ed. VIl Bacterii aerobe - <1 x 10 ufc/g
Drojdii si matrite - <1 x 10 ufc/g.Comportarea la sterilizare la 120 grd timp de 20 min - Nu se ingalbeneste, nu isi
pierde calitatile fizice la sterilizare.

Ambalate in hartie medicinala, in folie de polietilena rezistenta la rupere cate 10 buc, eticheta cu firma producatoare
si data fabricatiei pe fiecare ambalaj; ambalaj marcat cu denumirea producatorului, dimensiuni produs, numar lot,
termen de valabilitate.

LOT 11 - VATA

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Vata hidrofila pentru uz medicinal la parametrii determinati pentru tipul B, 100% bumbac, pachet 200 gr., produsa in
conformitate cu Directivele CE si a STASurilor in vigoare referitoare la dispozitivele medicale clasa I; Caracteristici:
bine cardata, consistenta uniforma, peri tectori lungi de bumbac care formeaza fasii sau mase albe, usoare, fara
miros si fara gust, fara substante reducatoare, fara agenti de albire, fara sa prezinte aciditate/alcalinitate, fara
impuritati, hidrofilie sub 10 secunde, comportarea la sterilizare conform cu Farmacopeea Romana Editia
X.Certificarile obtinute - SR EN ISO 13485:2004 AC:2007, CE, LAREX, IFIN-HH, OSIM, OTDM, MSF. Mod de ambalare
pachet 200 gr.: in pungi de polietilena inscriptionate cu denumirea producatorului, marca, masa neta a pachetului,
lotul, data fabricatiei si termenul de valabilitate.

LOT 12 - PLASTURISI HEMOSTATICE ABSORBANTE
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Steristrip sau echivalent - plasture steril hipoalergic pentru ocluzia completa a ranilor usoa reconfectionat dintr-un
material netesut poros acoperit de un adeziv sensibil la presiune, hipoalergic; sa fie flexibil i usor aplicabil pe orice
contur; sa fie permeabil pentru aer si vapori de apa; sé aiba colturi rotunjite, care nu permit rularea si desprinderea
plasturelui.

Dimensiuni 6 mm x 75 mm.Ambalat individual si sterilizat EO, marcaj CE.Ambalaj secundar cu 30-50 bucati/cutie.
Plasture hipoalergen steril pentru plagi (postoperator) dimensiuni 8 x 15 cm, 20 x 10 cm, 25 x 10 cm

Sa fie confectionat din material netesut cu tampon absorbant, care s& nu permita scurgerea lichidelor si sa protejeze
rana de trauma; sa nu fie aderent la rana, sa se indeparteze fara durere

Sa fie permeabil la vapori, sa nu absoarba razele X

Ambalat individual si sterilizat EO; Ambalaj secundar cu 30-50 bucati/cutie.

Pansament hemostatic absorbabil standard — Pansament hemostatic taf sau echivalent resorbabil, steril, tip
compresa, din celuloza oxidata, structura textila: tricotata, flexibila; dimensiuni 7 — 7,5 X 5 cm; sa se poata taia;
greutate: 100-130 g/m2, timp de imersiune: 1 s, timp hemostaza intre 0,81 - 3,2 minute de la aplicare;
bioresorbabilitate maxim 8 zile. Sterilizat cu radiatii Gamma. Ambalare: individual, steril. Ambalaj secundar cu 10
buc/cutie.

Sistem de fixare a sondelor IOT format din 2 clipsuri cu scai si o curea de tip Velcro

Sistem de fixare a sondelor tip IOT format din 2 clipuri cu scai si o curea tip Velcro, cu adeziv pe centru

care fixeaza sonda de curea Clipurile sunt din fibra de poliester si au pe fata dorsala adeziv termofuzibil
pentru lipirea cu nivel minim de presiune, iar pe fata externa au bandeleta din nailon pentru prinderea
curelei, in sistem arici.

LOT 13- LAME BISTURIU si AGRAFE CHIRURGICALE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Lame de bisturiu sterile nr.11-- lame bisturiu din otel carbon 1.1545 de uz medical sterile (sterilizare cu radiatii
gamma) ambalate individual in folei de aluminiu cu invelis special VPI (protectie impotriva ruginii) ce asigura a
protectie sigura si corespunzatoare; sa fie nepirogene. modalitati ambalare — 100 buc/cutie
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Agrafe chirurgicale pentru suturi, din aliaj argint-nichel, AG18 dimensiune 18 mm x 3 mm, nu contin substante toxici
iritante sau alergenice in compozitie, finisarea capetelor de insertie este pefecta, particulele rezultate nu irita tesuturil
modalitati ambalare — 1000 buc/pachet

LOT 14 - MANUSI NESTERILE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Manusi examinare cu talc - masura M

~ manusi nesterilizate din latex, pudrate, fara tiuram, culoare alba, ambidextre; micro-rugoase la nivelul degetelor, cu
zone texturate la nivelul degetelor;; Lungime: minim 240 mm indiferent de marime, grosime minima:deget — 0,1 mm,
palma - 0,080 mm, manseta - 0,055 mm; indice protectie nivel 5 pentru acid acetic 10%

Alungire la rupere: minim 650% in termenul de valabilitate

Forta la rupere: minim 6 Nin termenul de valabilitate

Certificare EN 455 partile 1,2,3 si 4; EN 374-3, EN 420 1SO 11193-1/1SO 9001 / ISO 13485 / 1ISO 16604, ASTM D3578,
ASTM F1671, ASTM D6978

Marcaj CE

Valabilitate minim 5 ani.

Manusi examinare fara talc (marimea XS, marimea S, marimea M, marimea L, marimeaXL)

- manusi nesterilizate din latex, nepudrate, fara tiuram, culoare alba, ambidextre; micro-rugoase la nivelul degetelor,
cu zone texturate la nivelul degetelor; Lungime: minim 240 mm indiferent de marime, grosime minima: deget - 0,125
mm, palma - 0,110 mm, manseta - 0,07 mm;

Alungire la rupere: minim 650% in termenul de valabilitate

Fortala rupere: minim 6 N in termenul de valabilitate

Rezistenta la tractiune minim 18Mpa inainte de imbéatrénire

Certificare EN 455 partile 1,2,3 si 4; EN 374-3, EN 420, 1SO 11193-1/ 1SO 9001 / 1ISO 13485/ ISO 16604, ASTM D3578,
ASTM F1671, ASTM D6978

Marcaj CE

Valabilitate minim 5 ani

MANUSI NITRIL -marimea S, marimea M, marimea L ) — ménusi nesterilizate din NITRIL , cu confort la purtare si
ptrotectie, fara latex, de unidca folosinta , realizate din cauciuc nitril moale, nepudrate, cquare albastra , ambidextre;
micro-rugoase la nivelul degetelor, cu zone texturate la nivelul degetelor; folosite in toate zonele unde personalul
infrunta un risc sporit de contaminare, adecvate pentru persoanele predispose la alergiila latexsau care prezinta
reactii de hipersensibilitate la manusile pudrate. Adecvate pentru utilizarea ca dispozitiv medical si echipament
personal de protectiein laboratoare , in manevrarea chimicalelor si a dezinfectantilor. Pot fi folosit4e in contact direct
cu alimentele.

Lungime: minim 240 +/_5 mm indiferent de marime, grosime minima: deget — 0,125 mm, palma - 0,110 mm, manseta -
0,07 mm;

Alungire la rupere: minim 650% in termenul de valabilitate

Forta la rupere: minim 6 N in termenul de valabilitate

Rezistenta la tractiune minim 18Mpa inainte de imbatranire

Certificare EN 455 partile 1,2,3 si 4; EN 374-3, EN 420, I1SO 11193-1/1S0 9001/ 1SO 13485/ ISO 16604, ASTM D3578,
ASTM F1671, ASTM D6978

Marcaj CE

Valabilitate minim 5 ani
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LOT 15 - MANUSI STERILE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Manusi chirurgicale sterile fara bordura, prepudrate — Marimi 6,5; 7,5; 8

-manusi chirurgicale sterile, pudrate-manusi chirurgicale cu forma anatomica, sterile, hipoalergenice, din cauciuc
natural (grosime minima palma = 0.205 mm, grosime minima mansetad = 0,245 mm, grosime minimé degete 0,235
mm), Lungime: 285 - 295 mm; Manseta:lunga dreapta, fara bordura; Suprafata externa: microtexturata; Suprafata
interna:pudrata — amidon de porumb modificat; penetrare virala; negativ la testul ASTM F-1671

Certificare marca CE 0086; EN 455 partile 1,2,3 si 4; 1SO 11137-1/1S0O 9001 / ISO 13485/ 1ISO 14001

Alungire la rupere: 880 %

Forta la rupere: 19N

AQL: AQL 0,65 - inainte de impachetare
Continut proteic: 50-100 ug/g de manuse

Sterilizare: 25 kGy Gamma iradiere

Masuri: 6,5/7,5/8

LOT 16 — ALCOOL SANITAR

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Alcool sanitar - Alcool sanitar, de uz medical, cu o concentratie de 70% alcool etilic, utilizat ca produs antiseptic si
dezinfectant pentru epiderma. Compozitie: salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata, alcool etilic, in
proporiii avizate de Ministerul Sanatatii. Aspect: lichidul sa fie limpede, fara sediment si particule in suspensie,
culoare - albastru deschis, miros — caracteristic, sa nu pateze tegumentul. Produsul sa fie ambalat si etichetat
conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) cu numele si adresa producatorului, denumirea si codul produsului,
descriere (compozitie, concentratie alcoolica, mod de utilizare, cantitate/capacitate, numar lot, data fabricttiei, data
expirarii. Aviz Ministerul Sanatatii. Certificat de conformitate. Figa tehnica. Forma de prezentare: Flacoane PET a céate
500 ml. Termen valabilitate minim 2 an de la data livrarii

Lot 17 - ALCOOL ETILIC 90 %

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

lichid incolor limpede volatil, cu miros caracteristic si gust arzétor, contine un amestec de alcool etilic si apa,
concentratia de alcool fiind de minim 89% si maxim 90,7%. Ambalare in sticle de 1 1.

LOT 18 - MATERIALE DE PROTECTIE PACIENTI

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Lenjerie de pat UF - realizata din polipropilena netesuta, densitate minima 30 g/m2, 1 Set contine: husa pilota: 210 cm
x 160 cm - 1 buc, fatd de perna: 70 cm x 80 cm - 1 buc, cearceaf 210 cm x 150 cm - 1 buc, unica folosinta, nesterile
Papuci hotel albi: model universal (forma identica), varf inchis, talpa antiderapanta, impermeabila, material
absorbant, moale si placut la atingere, unica folosinta, nesteril, Ambalare: individual/pereche; 100-200 perechi/bax
Pijamale de U.F: din material netesut SMS, densitate material minima 35 g/m2 compus din: bluza cu anchior
prevazuta cu doua buzunare si pantaloni cu elastic in talie/legaturi de ghidare, fara buzunare, unica folosinta,

nesteril, Masuri disponibile: S, M, L, XL, 2XL.

LOT 19- MATERIALE GENERALE DE PROTECTIE PERSONAL MEDICAL

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Botosi de unica folosinta, fabricati din polietilena moale, prevazuti cu striatii-antiderapanti, cu elastic la
circumferinta. Marca CE. Declaratie de conformitate/producator
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Halat protectie unica folosinta fabricat din material polipropilena, densitate minima 35 g/m% Confectionate din
material textil netesut, cu performanta asemanatoare cu a tesaturilor, de unica folosinta, nesterile, neabsorbabile, cu
elastic la nivelul mainilor, cu maneca lunga. Lungime minima 100 cm. Marcaj CE. Termenul de valabilitate min 2 ani
de la data producerii. Declaratie de conformitate/producator

Set campuri chirurgie cu margini adezive, flexibile si transparente de unica folosinta sterile, din material laminat
tristratificat, material cu impermeabilitate pe toata suprafata si absorbtie in toate cele 3 zone, putere de absorbtie
foarte mare in jurul zonei de incizie..Ambalajul sa fie steril din polietilena opac, vidat. Setul trebuie sa contina : un
camp pentru masa instrumentar 79x145¢m , 2 campuri pacient cu marginea adeziva 90x75 c¢m, 4 servetele celuloza
pentru uscarea zonei iodate 18x25cm, o banda adeziva pentru fixarea tubulaturii/ cablurilor 9x49 cm, 1 camp pacient
cu marginea adeziva, flexibila si transparente 175x 175 cm, 1 camp pacient cu marginea adeziva, flexibila si
transparenta 175x300 cm, 1 camp pentru masa insrumentar 150x 190 cm Dimensiunile pot varia intre +-5%.
Componenta lotului reprezinta minimul necesar pentru acoperirea mesei de operatie, a mesei de instrumentar, a
pacientului precum si delimitarea zonei de incizie.

Masti faciale de uz medical 3 pliuri — dispozitive medicale clasa de risc I, Tip lIR Masca chirurgicala confectionate din
materialul textil netesut hipoalergenic (sa nu contina fibra de sticla si latex), minim 3 straturi, 3 pliuri; s& contina un
strat de filtrare lipit sau pozitionat intre straturile de material, sa nu se rupa/destrame in timpul utilizarii. In acest sens
se va depune un document din care sa reiasa rezistenta la rupere a materialului, conform standardului SR EN 1SO
9073-18:2008 Se vor depune rapoarte de testare. Materialul din care este confectionatd masca sa fie hipoalergenic si
sa nu contind substante toxice sau periculoase pentru organism;

Masca s aiba banda elastica de prindere pe cap si lamela nazala adaptabila (lamela metalica sa fie invelita in plastic
pentru a evita ruperea si a cauza rani).

Sa se pozitioneze cat mai aproape de nasul, gura si obrazul purtatorului.

Sa nu urmareasca fluxul de aer, sa nu favorizeze umiditatea si transpiratia in interiorul mastii; culoare verde/bleu.
Sistem de prindere cu elastic sau siret. Declaratie de conformitate/producator. Vor fi prezentate instructiuni de
utilizare.

Cerinte de performanta impuse de SR EN 14683+AC:2019 pentru tip I R

Eficienta filtrarii bacteriene - eficienta de filtrare bacteriana ridicata BFE>98%

Permeabilitate respiratorie< 60 Palcm?

Rezistenta la stropire 2 16.0 kPa (teste in conformitate cu cerintele 1SO 22609:2004)

Incarcare microbiana - valori sub 30 UFC/g (teste efectuate conform EN ISO 11737-1:2018)

Biocompatibilitate

Etichetare si ambalare — trebuie respectate prevederile punctului 13 din Anexa 1 la Directiva 93/42/EEC. In mod
special, pentru masti trebuie specificate urmatoarele informatii: SR EN 14683+AC:2019 si tipul de masca indicat in
tabelul nr.1 din standard. Ambalate in cutii de carton, nesterile, 30-50 bucati/cutie. In momentui livrarii, produsul
trebuie sa aiba min 12 luni de valabilitate. Pe ambalaj trebuie s existe marcaj CE cu respectarea conditiilor legale
specifice de utilizare a acestuia (in acest sens se va depune la nivelul propunerii tehnice poza de pe ambalaj).

Pentru produsul ofertat trebuie sa se faca dovada existentei certificatului de nregistrare a dispozitivelor medicale,
conform art. 4 al Ordinului Ministerului Sanatétii nr. 1009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale in baza
hationala de date.

Termen de garantie: minim 2 ani de la data receptiei cantitative si calitative.

Notd: prin depunerea ofertei, ofertantul se obligd si mentina certificatul valabil de la data limita de depunere a
ofertelor si pe toatd perioada de derulare a contractului/acordului-cadru (se vor include clauze contractuale de
asumare a acestei obligatii)

LOT 20- MATERIALE DE PROTECTIE PERSONAL MEDICAL CONTRA RISCULUI INFECTIOS
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:
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Mascé FFP2 fara valva - dispozitive respiratorii cu standard de calitate EN 149:2001 (masti filtrante impotriva
particulelor), capacitate de filtrare de minim 94%; sistem de prindere elastic posterior la nivelul capului sau dupa
urechi, sa poata fi pus si scos usor si suficient de solid pentru mentinerea ferma a masti; sa nu fie prevazuta cu
valva; sa se fixeze perfect la fata, cu clema de fixare in jurul nasuluii; rata de aer eliberatd din masca in expir-maxim
8%; pe masca vor aparea notate ~ numele producatorului, tipul de masca, numarul de standard si anul publicarii (de
exemplu CE+ EN 149: 2001). Ambalate individual in ambalaje sigiliate. In momentul livrarii, produsul trebuie sa aiba
min 12 luni de valabilitate.

Materialele utilizate trebuie sa fie capabile sa reziste la manipulari i purtare pe perioada in care sunt proiectate sa fie
utilizate semi-mastile filtrante impotriva particulelor. O semi-masca filtrantd impotriva particulelor acopera nasul,
gura si barbia si poate contine supapa (supape) de inspiratie gi/sau expiratie. Semi-masca este constituita integral
sau in cea mai mare parte din material filtrant sau confine o piesa faciala in care este montat nedetasabil filtrul
(filtrele) principal (principale). Materialele care pot intra in contact cu pielea purtatorului nu trebuie sa fie din cele
cunoscute ca prezinta riscuri de iritatie sau orice alte efecte nocive pentru sanatate.

Masca sa aiba banda elastica de prindere pe cap si lamela nazala adaptabila (lamela metalica sa fie invelita in plastic
pentru a evita ruperea si a cauza rani).

Sistemul de bride trebuie proiectat astfel incat semi-masca filtranta impotriva particulelor sa poata fi aplicata si
scoasa usor. Sistemul de bride trebuie sa fie reglabil sau autoreglabil si suficient de solid pentru a permite
mentinerea ferma a semi-magtii filtrante pe figura si pentru a asigura respectarea cerintelor de etangeitate.

Masca trebuie sa fie confortabila, usor de aplicat pe faté si trebuie sa aiba un sistem de fixare ferma, care sa asigure
o etangeitate adecvata fata de atmosfera ambianta la nivelul fetei purtatorului, atunci cand pielea acestuia este
uscata sau umeda si cand acesta migca capul. Poate avea diferite forme si constructii. Poate fi prevazutd cu una sau
mai multe supape de expiratie care trebuie sa functioneze corect in toate pozitiile.

Cerinte de performanta conform SR EN 149:2001 + A1:2009 Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti filtrante
impotriva particulelor. Cerinte, incercari, marcare.

Penetratia materialului filtrant< 6%;

Compatibilitate cu pielea — materialele care intra in contact cu pielea nu trebuie s prezinte risc de iritatie sau alte
efecte nocive pentru sanatate.

Vor fi prezentate instructiuni de utilizare.

Pentru a dovedi indeplinirea cerintelor mentionate mai sus ofertantul va depune rapoarte de evaluare /avize
Icertificate de Tnregistrare/ fise de masuratori din care sa reiasa indeplinirea specificatiilor tehnice solicitate.

Se vor depune, pe langa cele deja solicitate la nivelul documentatiei, fisa tehnica/documentatie tehnica/manual de
utilizare a produsului si declaratie de conformitate.

Se pot depune si documente/avize emise de centrele nationale (cum ar fi Centrul de Cercetare Stiintificd pentru
Aparare CBRN si Ecologie), din care sa reiasa indeplinirea specificatiilor tehnice solicitate.

Termen de garantie: minim 2 ani de la data receptiei cantitative si calitative.

LOT 21 - CONSUMABILE EKG SI ECOGRAFE
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Hartie termica pentru videoprinter foarte lucioasa Alb/Negru UPP 110 HG (tip high glossy), dimensiuni: 110 mm x
18 m, permitand imprimarea a minim 230 foto, rezistenta la apa si la temperature ridicate (7 zile la temperturi de pana
la 50 grd, mediu uscat, respectiv 7 zile in mediu cu umiditate de pana la 90%, temperature de pana la 40 grd);
acoperita cu strat antielectrostatic; rezistentd crescutd la incurbare; rupere facila pe directie controlatd din
dispozitivul imprimantei.

Electrozi holter EKG de UF
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Electrozi EKG de unica folosinta, impregnati cu gel de contact pentru EKG; Buni conducatori electrici; adezivi, sa se
lipeasca bine asigurand siguranta unui contact bun, chiar si atunci cand pacientul respird; sa nu fie iritanti pentru
piele sau utilizatori

Materialul etichetei s se suprapun peste electrod si creind o clapa de ridicare care sa permit manipularea usoara a
electrodului si cu manusi chirurgicale;Diametru 50 mm; - Ambalare - seturi de 30- 50 buc

LOT 22 — SISTEM DE DRENAJ PLAGA TIROIDECTOMII

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Rezervor de recoltare a exudatelor, din PVC medical, transparent si gradat, cu capacitate 200 ml, vacuum de aspiratie
de aproximativ 100 mmHg, presiune negativa constanta.

Cu linie de conectare la tuburile de dren.

Tub dren tip Redon din PVC siliconat, radio-opac prevazut cu indicatori atraumatici, trocar din otel inoxitabil.
Dimensiune tub dren: 10,12,14 CH

Ambalat individual steril

Lot 23 - LAME DE MICROSCOP

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Lame microscop echivalent SuperFrost

- dimensiuni: 75-76X24-26X1 mm - sa fie slefuite,colturi finisate, fatetate; realizate din sticla var-soda extra alba; sa
aiba continut scazut de fier pentru o autofluorescenta scazuta, stralucire verzuie minimizata, cu transparenta optima
garantata de producator; sa fie curate, spalate si lustruite pentru o utilizare imediata; reflexia ca oglinda a suprafetei
secunde: 95.3%; transmisia luminii: 91.5%; indicele de refractie la A = 546.07 nm = 1.5171; sé dispuna de o suprafata
colorata de scris pe o parte, rezistenta la actiunea majoritatii solventilor; datorita suprafetei de scris vopsite, lipirea
sau zgarierea lamelor puse una peste alta este diminuata; sa poata fi folosite in siguranta in sisteme automate (ex
imprimantele de lame)

Ambalare - cutii de 50-100 bucati; Fiecare cutie de lame sa fie inscriptionata cu termenul de valabilitate.

LOT 24 - VARFURI PIPETA COMPATIBILE CU PIPETELE CAPP

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Varfuri pipeta cu filtru

Varfuri pipeta 10ul cu filtru, 10x96 buc

Varfuri pipeta 20 ul cu filtru, 10x96 buc

Varfuri pipeta 100ul cu filtru, 10x96 buc

Varfuri pipeta 200ul cu filtru, 10x96 buc

Varfuri pipeta 1000 ul cu filtru, 8x96 buc

Varfuri pipeta cu filtru in sistem tip multirack compatibile cu pipetele Capp conceput pentru a se potrivi la majoritatea
pipetelor de pe piata, impachetate la cutie de 96 buc., fara DNAse/RNAse, ADN uman sau inhibitori PCR; cu filtru;
volume de la 10 uL (varfuri scurte si lungi), 20 uL, 100pL, 200 pL, 1000 L.

Pe ambalajul individual si colectiv: denumirea produsului in limba roména, dimensiunea, cod produs, nr lot, data
fabricarii, de unicd folosint, tip sterilizare, data sterilizarii (pentru dispozitivele sterile), data expirarii (termen
valabilitate minim 2 ani de la data livrarii), denumirea producatorului si adresa, marcaj CE; furnizorul sa aibe
implementat sistem de certificare a calitatii conform normelor 1ISO

Varfuri de pipeta fara filtru

Varfuri de pipeta fara filtru, transparente, volum 200uL, ambalate la pungi de 500-1000 buc, compatibile cu pipete
Capp, confectionate din polipropilena

Varfuri de pipeta fara filtru, transparente, volum 1000pL, ambalate la pungi de 500-1000 buc, compatibile cu pipete
Capp, confectionate din polipropilena
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LOT 25 - SERINGI DE VOLUME DIFERITE COMPATIBILE CU PIPETELE MULTIPETA EPPENDORF
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Seringi pentru Multipeta: 0.5 ml, 2.5 mL, 5 mL. Seringi pentru pipetor repetitiv combitips pentru pipete cu
volum repetitiv, PCR Clean, fara pirogeni, fara ADN uman, fara ADN bacterian, fara RNAse, fara inhibitori
PCR, fara DNAz&, autoclavabile fara ATP, 100 buc/cutie

LOT 26 — EPRUBETE PLASTIC 3 ML CU DOP

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Eprubete 3 ml de plastic cu dop - din polistiren transparent, fund rotund, volum 3ml prevazute cu dop, cu fund
rotund, dimensiune 11/ 55 mm , rezistente la centrifugari pana la min. 5000 g.

Dimensiunile mentionate sunt standard pentru tuburile suport ale analizoarelor automate tip COBAS si ARCHITECT ,
ceea ce permite fixarea fara joc mecanic care ar putea duce la indoirea sau chiar ruperea acului pentru probe.

LOT 27 - TUBURI DE MICROCENTRIFUGA

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Tuburi cu capac atasat, inchidere de tip Safe lock, volum 1.5 mL, fara DNA-se/RNA-se, pungi 500 -1000 buctuburi de
polipropilena de 1,5 mL, fara DNAze si RNAze; cu capac plat pentru usurinta in marcare, un design ce impiedica
deschiderea capacului in baia de apa fierbinte, pot fi autoclavate, pot fi folosite pentru purificare si analiza DNA si
RNA, extractie RNA, pungi 1000 buc

Tuburi cu capac atasat, inchidere de tip Safe lock, volum 2 mL, fara DNA-se/RNA-se - tuburi de polipropilena de 2mL
garantat fara Dnaze, fara Rnaze, cu capac plat si cu un design ce permite rezistenta la temperaturi intre -90° si
+120°C pentru purificarea si analiza DNA si RNA, extractia RNA, pungi 500 - 1000 buc

LOT 28 — EPRUBETE CU FUND CONIC, TIP FALCON, DE POLIPROPILENA

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

1. Eprubete cu fund conic de 15 mL conice tip Falcon, de polipropilena - tuburi de polipropilena gradate, sterile, non-
pirogenice, fara DNA-ze, fara RNA-ze, autoclavabile, capabile sa reziste la centrifugari de 12,000 RCF, conice, sistem
de inchidere cu capac infiletat.

2. Eprubete cu fund conic de 50 mL conice tip Falcon, de polipropilena - tuburi de polipropilena gradate sterile, non-
pirogenice, fara DNA-ze, fara RNA-ze, autoclavabile, capabile sa reziste la centrifugari de 16,000 RCF, conice, sistem
de inchidere cu capac infiletat.

LOT 29 - Tuburi PCR 0,2 mL cu capac optic, fara DNA-se, RNA-se

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Tuburi PCR 0,2 mL cu capac optic, fara DNA-se, RNA-se: tuburi de polipropilena de 0.2mL garantat fara Dnaze, fara
Rnaze, autoclavabile, cu capac plat si cu un design ce permite rezistenta la temperaturi intre -90° si +120°C.

LOT 30 — Rezervor reactivi pipeta multicanal, steril, 25 ml

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Rezervor reactivi pipeta multicanal, steril, 25 ml: rezervoare de reactivi pentru pipeta multicanal, sterile, impachetate
individual, cu design ce permite maximizarea cantitatii de lichid accesibil varfurilor de pipeta multicanal atunci cand
se folosesc cantitati mici de reactivi; designul colturilor sa permita reducerea stropirii atunci cand se recupereaza
reactivii din rezervor.

LOT 31 - Pipete Pasteur
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:
Pipete Pasteur 1 ml
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Pipete Pasteur 3 ml
1. Pipete Pasteur, sterile, din polipropilena, grosime uniforma a peretilor, coada lunga, flexibila, ce poate fi indoita
pentru a extrage lichide din vase inguste sau de mici dimensiuni, afinitatea scazuta a suprafetei, volum usor de
observat, datorita gradatiei externe in relief, impachetate individual, volum de 1 ml
2. Pipete Pasteur, sterile, din polipropilena, grosime uniforma a peretilor, coada lunga, flexibila, ce poate fi indoita
pentru a extrage lichide din vase inguste sau de mici dimensiuni, afinitatea scazuta a suprafetei, volum usor de
observat, datorita gradatiei externe in relief, impachetate individual, volum de 3 ml

LOT 32 - Sistem de recoltare exudat nazofaringian si orofaringian cu mediu de transport viral
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

- Recipient transparent (capacitate 1-2 ml) cu mediu de transport universal sau dedicat virusurilor;

- Recoltor echivalent FloqSwab nazofaringian cu tija subtire, flexibila, din nylon, avand punct de rupere la 30-100 mm
(cu proprietatea de a ramane captiv in capac);

- Recoltor echivalent FlogSwab regular - orofaringian, cu tija flexibila avand punct de rupere la 30-100 mm (cu
proprietatea de a ramane captiv in capac)

Recoltoarele NU VOR fi pe baza de alginate de calciu si NU VOR AVEA tija de lemn - acestea contin substante ce pot
inhiba anumite virusuri si pot interfera cu anumite procese ale testarii PCR.

Recoltoarele si respectiv mediile de transport vor fi ambalate individual si vor fi sterile.

LOT 33 — Placi echivalente Eppendorf Twin tec. PCR Skirted, 96 aodeuri,compatibile cu robotul de pipetare
Eppendorf

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Placi echivalenteEppendorf Twin tec. PCR Skirted, 96 godeuri, compatibile cu robotul de pipetare Eppendorf, placi
optimizate pentru a conferi acuratete a temperaturii si uniformitate pentru amplificare PCR rapida si eficienta; placi
compatibile cu sistemele real-time PCR si termocyclere aflate in dotarea Laboratorului de Cercetare Stiintifica:
StepOne, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR System.

LOT 34 - Pungi recoltare urina/fluide cu pad absorbant

Pungi recoltare igienica ploscid — pungi pentru plosca prevazute cu pad aborbant din hértie la interior, care la
contactul cu urina sau cu materiile fecale se transforma in gel care absoarbe mirosurile; sa se potriveasca cu toate
tipurile si formele de plosc; sé fie prevézute cu bandelete de plastic care asigura insertia pe plosca si de asemenea
indepartarea in siguranta a pungii folosite.

Pungi recoltare voma - pungi hipoalergenice; pentru colectare voma; transparente, prevazute la interior cu pad
absorbant (volum minim 500 ml), cu suport pentru méini si snururi

Pungi recoltare urini pentru barbati - inlocuiesc urinarul de plastic, prevazute cu pad aborbant din hartie la interior,
care la contactul cu urina se transforma in gel care absoarbe mirosurile; volum minim 500 ml; prevazute cu
snururi/alt sistem care asigura strangerea festé a pungii folosite in vederea indepartarii.

LOT 35 - Punga colectare urina pentru sonda urinara

Pungi colectoare urina, cu valva

Produs steril, de unica folosinta, ambalat individual, din PVC transparent, capacitate minim 2 litri, prevazut
cu robinet (valva) evacuator, care sa se inchida etans, gradata in ml (la fiecare 100 ml), cu atasare etansa la
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sonda urinara. Lungimea tubului adaptor min 80 cm. Prevazuta cu agatatori adaptabile la un sistem de
prinedere/agatare la patul bolnavului, care sa asigure si mentinerea tubului conector intr-o pozitie care sa
nu blocheze drenarea urinei in punga. Sterilizare EO, ambalaj individual transparent pentru a se putea
vizualiza continutul si care permite deschiderea rapida in conditii sterile a produsului.. Ambalaj individual,
secundar gi de transport. Pe ambalaj: marcaj CE, denumire produs, denumire producator, cod produs, cod
de bare, lot, data fabricarii, sterilizare EO, data sterilizarii, data expirarii. Certificat ISO de calitate. Termen
valabilitate minim 2 ani de la data livrarii.

LOT 36 — Bureti betadina
Perii/bureti chirurgicale dezinfectante pentru maini, impregnate cu iod, ambalate individual

NOTA 1: “Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca effect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori eoconomici sau a aumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiunea de “sau
echivalent”.

NOTA 2: Standardele la care se face trimitere in prezentul caiet de sarcini, trebuie intelese ca fiind
insotite de mentiunea ,,sau echivalent”.

Valabilitate

Perioada de valabilitate a produselor trebuie sa fie de valorile specificate concret la fiecare reper in
parte.

Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Un produs este considerat livrat cand toate activitatile din cadrul contractului au fost realizate si
produsul este acceptat de Autoritatea contractanta.
Furnizorul are obligatia de a livra produsele, cu suportarea cheltuielilor de transport si toate costurile
asociate, la destinatia finald indicati de achizitor, respectand:

a) termenul comercial stabilit, ambele convenite prin contract

b) pretul din oferta financiara
Livrarea se va face in termen de maxim 5 de zile de la primirea comenzii dupa semnarea contractului.
Produsele se vor livra la destinatia de livrare comunicatd, cu mijloacele de transport ale furnizorului care
trebuie sa respecte conditiile de livrare prevdzute de legislatia in vigoare.
Livrarea se va efectua in cadrul orelor de program ale unitatii beneficiare.
Destinatia de livrare: sediul Autoritatii Contractante din Bucuresti, sector 1, b-dul Aviatorilor nr.
34-38
Proprietatea si riscurile trec asupra achizitorului din momentul efectudrii receptiei calitative si
cantitative, cu exceptia viciilor ascunse.
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Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsul, acestea fiind urmatoarele:
-factura, declaratii/ certificate de conformitate CE, certificate de garantie, instructiuni de folosire in
limba romana.

Livrarea produsului se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor
contractuale.

Furnizorul are obligatia de a ambala produsul pentru ca acesta sa faca fata fard limitare, la manipularea
duré din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile
care s-ar putea si apard in timpul transportului si depozitérii in aer liber, in asa fel incat sd ajungd in
buna stare la destinatia finala.

Costurile legate de ambalare, marcare, expediere sunt suportate de furnizor.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produsului si se considerd ci a luat in
considerare toate dificultitile pe care le-ar putea intdmpina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de
intarziere sau costuri suplimentare.

Atributiile si responsabilitatile Partilor

Pe perioada derularii contractului Autoritatea Contractanta va acorda contractantului tot sprijinul necesar
in vederea indeplinirii de catre acesta a atributiilor ce ii revin.

La livrarea produselor Contractantul trebuie sa asigure respectarea practicilor de Securitate in munca si
de Protectia mediului inconjurator.

Livrarea produselor trebuie sa fic in concordanta cu termenul de livrare prezentat de contractant in
propunerea tehnica si in contract.

Contractantul este responsabil sa se asigure ca pentru toate activitatile cuprinse in propunerea tehnica
dispune de toate resursele pentru indeplinirea obiectului contractului.

Contractantul este responsabil sa livreze produsele cu respectarea tuturor conditiilor/cerintelor tehnice si
de calitate inserate in propunerea tehnica si cu respectarea cerintelor tehnice stabilite in prezentul caiet
de sarcini.

Achizitorul are obligatia si receptioneze produsul in termenul convenit.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre furnizor in termenul convenit prin contract, dupa
primirea facturii de cétre acesta, pentru produsul livrat.

Achizitorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare in ceea ce priveste confidentialitatea si prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsul pentru a verifica
conformitatea lui cu specificatiile prezentate de furnizor.

Autoritatea Contractanta poate notifica Furnizorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea
produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivata, cu comentarii scrise.

Penalititi pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale / pentru indeplinirea defectuoasa
a obligatiilor contractuale
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In cazul in care, Contractantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract sau le
indeplineste necorespunzétor, atunci Autoritatea contractantd are dreptul de a percepe dobanda legald
penalizatoare prevézutd la art. 3 alin. (21) din O.G. nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii bénesti, precum si pentru reglementarea unor mésuri financiar-fiscale in
domeniul bancar, cu modificdrile si completarile ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea produselor
nelivrate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

in cazul in care Autoritatea contractants, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste obligatia de
platd a facturii in termenul stabilit , Contractantul are dreptul de a solicita plata dobénzii legale
penalizatoare, aplicatd la valoarea plitii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea
72/2013 privind mésurile pentru combaterea Intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de
bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar nu
mai mult decéat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata. Penalitatile de
intirziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform contract.

Documentatii ce trebuie furnizate Autorititii contractante in legituri cu produsul

Documentatiile pe care Contractantul trebuie s le livreze Autoritétii contractante in cadrul contractului
sunt factura fiscala, declaratii/ certificate de conformitate CE, certificate de garantie si instructiuni de
folosire in limba romana.

Receptia produselor

Receptia cantitativd si calitativd a produsului se face la destinatia finald, prin indeplinirea cerintelor
mentionate.
Activitatile de receptie constau in:
» verificarea integralitdtii si compararea proprietdtilor si functiunilor produsului, in raport cu
cerintele documentelor contractuale si cerintele caietului de sarcini;
» verificarea documentatiei de insotire (facturd, declaratie de conformitate, etc.) a produsului;
» verificarea cantitatilor specificate in documentele de livrare ale furnizorului, in raport cu
cantitatile primite de beneficiar, modul de ambalare si marcare;
Receptia produsului se va realiza, calitativ si cantitativ, dupa livrare.
Rezultatele activitatii de receptie se vor consemna intr-un Proces Verbal de receptie, semnat de catre
ambele parti.
La receptia produsului se vor respecta reglementdrile legale in vigoare privind receptia produselor.
Dacé produsul inspectat nu corespunde specificatiilor sau este deteriorat, autoritatea contractanti are
dreptul sd 1l respingé, iar furnizorul are obligatia, de a nlocui produsul .
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Modalitati si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea mentionat numérul contractului,
datele de emitere si de scadentd ale facturii respective.

Factura va fi insotita de celelalte documente justificative.

Pligile in favoarea Contractantului se vor efectua cu ordin de plata in termen de 60 zile de la data
primirii facturii fiscale in original la sediul autoritatii contractante si a tuturor documentelor justificative,
de catre achizitor, in contul de trezorerie al ofertantului castigator specificat in contract.

Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea contractanta si Contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Cadrul legal aplicabil prezentei proceduri este:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
C) Www.anap.gov.ro
d) Hotirarea de Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;
E) Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sénatafii, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei,
Partea I, nr. 652 din 28 august 2015 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligafiile

aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul nagional,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd,

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minimd de incadrare in muncé;

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncé si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon;

x. Conventia de la Basel privind controlul circulagiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

Page 29 of 31



Institutul National de Endocrinologie

) - ANMCS
‘RI,FI SIMTEX &)

unitate aflaté in

GERTIFIED MANAGEMENT SYSTEN PROCES DE ACREDITARE
1S0 9001

CICLUL al lI-lea

xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdméant prealabil in cunostinia de cauza,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comerfului international
(UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.]

Riscuri aferente procesului de achizitie si obiectului contractului si misuri de gestionare a
acestora

Riscuri ce pot interveni in indeplinirea contractului de furnizare produse:

» Ofertantul sa nu furnizeze produsul la standardele si/sau performantele prezentate in
propunerea tehnica

= Inexistenta conformitatii intre produsul solicitat si cel receptionat,

* Monitorizarea defectuoasa din punct de vedere al verificarii calitatii produsului.

* Receptionarea unui produs care nu corespunde din punct de vedere calitativ;

»  Ofertantul sa nu furnizeze produsul in termenul stabilit

» Riscurile pe care le implicd transportul produsului pand la sediul Autoritatii Contractante

®  Mecanismele de platd in cadrul contractului - plata facturilor se va face in termen de maxim 60 de zile
de la primirii facturii.

Masuri de alocare si gestionare a riscurilor

Produsul daca prezinta deteriorari exterioare cauzate ca urmare a transportului nu va fi receptionat pana
la inlocuirea acestuia.

In scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita
a contractului de achizitie publica, se stabileste o garantie de buna executie. Garantia de buna executie se
constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Valoarea
garantiei de buna executie prin raportarea la complexitatea contractului de achizitie publica care
urmeaza a fi executat este de 10 % din pretul contractului, fara TVA.

Urmarirea executarii contractului, receptia si verificarea produsului va fi realizata de personatul din
cadrul sectiilor beneficiare iar din punct de vedere al efectuarii platilor de catre personalul din
Compartimentul Financiar-Contabilitate.

Majoritatea riscurilor contractuale cu implicatie economice sunt stabilite in sarcina operatorului
economic. In raport cu obligatiile stabilite prin caietul de sarcini si cu indicatorii de performanta, pentru
indeplinirea corespunzitoare a acestora a necesitat alocarea majoritatii riscurilor contractuale in sarcina
operatorului desemnat. n fapt, intrucat operatorul este liber si responsabil s3 isi organizeze activitatea in
scopul indeplinirii serviciului dupd propria sa metodologie, iar autoritatea contractantd evalueazi in
special rezultatele obtinute, este normal ca majoritatea riscurilor contractuale si fie gestionate de citre
operator.
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Criteriul de atribuire. Factori de evaluare

> Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187 alin (3) lit a), din Legea nr.

98/2016, pretul cel mai scazut.

Intocmit,

Dr. Bioch. Pr. Suzana Vl&doiu, sef laborator de cerceta

re l
As. Irina lovan

As. Florentina Ténase
7+
hﬂ’\ As. Cristina Dobre
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